Fejlfinding:

Hyletone - Oreproppen placeres - Undersgge om proppen
forkert sidder korrekt

- @revoks - Kontrol hos grelege/lege

- Fugt - Torring

- Slangen revnet - Skift slange

- Apparatet er ikke tendt - Tend apparatet

- (reproppen er stoppet - Rens greproppen
Apparatet er helt tavs - Kondensvand i ereprop eller - Blas vandet ud

slange
- Batteriet er opbrugt - Skift batteriet
- Batteriet er vendt forkert - Vend batteriet

- Apparatet suser Apparatet star pa T, som kun kan

anvendes til teleanleg /telefon.
Skift til M

Vi anbefaler alle horeapparatbrugere regelmzessigt at fa en laege-
kontrol angiende erevoks.



Renggring af erepropper
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QDreproppen leegges i oplgsning minimum 10 minutter

Skyl godt

Pust kanalen igennem og lad greproppen torre
natten over. 5
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